PROVAVALVOLE 




Mod. 755 



S. A S. 

MILANO (ITALY) 


VIA PANTELLERIA N. 4 - MILANO 
TELEF.: 391.267 - 391.268 





PROVAVALVOLE MOD. 755 


ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO 

1 ) Assicurarsi che il cambiatensioni di linea sia predisposto sulla 
tensione di rete disponibile. 

2) Con « SELETTORE » in posizione spento disporre come indicato 
nella tabella, i seguenti comandi: 

Tensione filamento; 

Potenziometro «SENSIBILITÀ’» (0 - 100); 

Commutatore «SENSIBILITÀ’» (A o B) ; 

Effettuare attentamente le combinazioni dei nove selettori a le¬ 
vetta, portandoli in corrispondenza delle posizioni indicate in 
_tabella. 

3) Innestare la valvola in prova nell'appropriato zoccolo. Quando sia 
presente un elettrodo uscente su cappuccio esso dovrà venire 
collegato, med ante 1'appos'to cavetto, alla boccola (situata sulla 
destra dello strumento) corrispondente al tipo d'elettrodo interessato. 

4) Ruotare il SELETTORE sulle quattro posizioni successive per la 
prova di cortocircuito fra gli elettrodi. 

Se la valvola non presenta cortocircuiti interni la lampada spia 
rimarrà spenta su tutte le posizioni, diversamente essa si accen¬ 
derà su una o più posizioni (non sono da tenere in considerazione 
gli sprazzi di luce visibili durante la commutazione da una posi¬ 
zione all’altra) . 

5) Per determinare quali siano gli elettrodi in cortocircuito occorre 
lasciare il SELETTORE sulla posizione che provoca l’accensione 
della lampada spia. Portare quindi in posizione O, uno alla volta, 
i selettori a levetta che si trovano in A e riportarli nuovamente 
in posizione A sino a determinare quali siano quelli che provocano 

10 spegnimento della lampada spia. Consultare lo schema di con¬ 
nessione agli zoccoli tenendo presente che il numero de! selettore 
è corrispondente al numero del piedino con numerazione secondo 

11 codice allegato. 

6) Portare il SELETTORE sulla posizione CONTROLLO FILAMENTO; 
l’accensione della lampada al neon ne indica la continuità 

7) La misura EFFICIENZA delle VALVOLE si effettua ruotando il 
SELETTORE PROVAVALVOLE in posizione EFFICIENZA VAL¬ 
VOLE. 

In posizione EFFICIENZA DIODI RIVELATORI si controllano solo 
i diodi. 

E’ opportuno non soffermarsi a lungo su tale prova onde non dan¬ 
neggiare la valvola. 

8) Portando il S ELETTORE in posizione ISOLAMENTO CATODO, 
l'indicazione dello strumento dovrà rimanere a zero per le valvole 
con catodo isolato. 

NB. - Qualora dalla tabella delle predisposizioni non venga precisata 
la posizione del commutatore «SENSIBILITÀ'» (A o B), si in¬ 
tende che lo stesso sia posto in posizione B. 



CONNESSIONE AGLI ZOCCOLI (VISTI DI SOTTO) 
SECONDO IL CODICE EUROPEO E AMERICANO 
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5 

34 

FI 

A 

O 

F2 

O 

O 

O 

O 

0 

1 Diodo 



34 

FI 

0 

A 

F2 

O 

O 

O 

O 

0 

11 Diodo 

5X4 

5 

22 

0 

0 

A 

O 

O 

O 

FI 

F2 

o 

1 Diodo 



22 

0 

0 

O 

O 

A 

O 

FI 

F2 

0 

Il Diodo 

5X8 - 6X8 

6,3 

15 

0 

A 

A 

FI 

F2 

K 

O 

O 

0 

Triodo 



14 

O 

0 

O 

FI 

F2 

K 

A 

A 

A 

Pentodo 

5Y3 

5 

28 

0 

FI 

O 

A 

O 

O 

O 

F2 

O 

1 Diodo 



28 

O 

FI 

O 

O 

O 

A 

O 

F2 

0 

11 Diodo 

5Y4 

5 

26 

0 

0 

A 

O 

0 

O 

FI 

F2 

O 

1 Diodo 



26 

0 

0 

O 

O 

A 

O 

FI 

F2 

O 

11 Diodo 

5Z3 

5 

18 

FI 

A 

O 

F2 

O 

O 

O 

O 

0 

1 Diodo 



18 

FI 

0 

A 

F2 

O 

o 

O 

O 

0 

Il Diodo 

5Z4 

5 

23 

0 

FI 

O 

A 

0 

0 

0 

F2 

0 

1 Diodo 



23 

0 

FI 

O 

O 

0 

A 

O 

F2 

o 

11 Diodo 

6A3 

6,3 

16 

FI 

A 

A 

F2 

0 

O 

O 

O 

0 


6A4 

6,3 

22 

FI 

A 

A 

A 

F2 

O 

O 

O 

0 


6A5 

6,3 

16 

0 

FI 

A 

O 

A 

0 

F2 

O 

0 


6A6 

6,3 

20 

FI 

A 

A 

K 

O 

0 

F2 

0 

0 

1 Triodo 



20 

FI 

0 

O 

K 

A 

A 

F2 

0 

0 

Il Triodo 

6A7 

6,3 

20 

FI 

A 

A 

A 

A 

K 

F2 

0 

A 


6A8 

6,3 

20 

0 

FI 

A 

A 

A 

A 

F2 

K 

A 



5 























































TIPO 

VALVOLA 

TENS. 

FILAM. 

— r 

SELETTORI 

NOTE 

SENS. - 
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6AB4 

6,3 

14 

A0F1F2 0AK00 


6AB5 

6,3 

38 

F1AA0KF2 000 


6AB6 

6,3 

15 

15 

0 FI A 0 0 0 F2K O 

OF10AAOF2KO 

I Trodo 

II Triodo 

6AB7 

6,3 

16 

0 FI A A K A F2 A O 


6 AC 5 

6,3 

25 

OF1AOAOF2KO 


6AC6 

6,3 

25 

25 

0F1A 0 0 0 F2K0 

0F10AA0F2K0 

I Triodo 

II Triodo 

6AC7 

6,3 

16 

OF1AAKAF2AO 


6AD5 

6,3 

25 

OF1AOAOF2KO 


6AD7 

6,3 

16 

23 

AFIOOOAFZKO 

0 FI A A A O F2K 0 

Triodo 

Pentodo 

6AE5 

6,3 

23 

0 FI A 0 A 0 F2 K 0 


j 6AE6 

6,3 

23 

23 

0 FI A 0 A 0 F2 K 0 

OF10AAOF2KO 

I Triodo 

II Triodo 

! 6AE7 

6,3 

23 

23 

0 FI A A K 0 F2 0 0 

0 FI A 0 0 A F2 K 0 

I Triodo 

II Triodo 

6AF4 

6,3 

14 

AAF1F2KOOOO 


6AF5 

6,3 

23 

OF1AOAOF2KO 


6AC5 

6,3 

18 

A 0 F1F2A A K 0 0 


5AC6 

6,3 

16 

OF1AAAOF2KO 
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12 

AF10AKAF2A0 


j 6AH4 

6,3 

17 

AF100A0F2K0 
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6,3 

18 

A FI O A 0 A F2 K 0 


j, 6AH6 

6,3 

16 

A A F1F2A A K O 0 
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6,3 

23 

23 

A KAOOO F1F2 0 
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! Triodo 

11 Triodo 

5AJ4 

6,3 

23 

AKAAAAF1F2A 

Pentodo 
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6,3 

16 

A K F1F2A A 0 0 0 

1 6AJ7 

6,3 

16 

0 FI A A K A F2A 0 
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0 
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17 

A 
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FI 
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A 
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0 


EF 800 
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20 

K 

A 

K 

FI 

F2 

O 

A 
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FI 

0 

0 

O 

O 

A 

l< 

F2 

0 

11 Diodo 

UBC41 

14 

98 

FI 

0 

O 

O 

A 

O 

K 

F2 

0 

1 Diodo R \ 



98 

FI 

0 

0 

O 

O 

A 

K 

F2 

0 

11 Diodo R 



20 

FI 

A 

A 

O 

O 

O 

K 

F2 

0 

Triodo 

UBC81 

14 

22 

A 

A 

K 

FI 

F2 

O 

O 

O 

0 

Triodo j 



50 

0 

0 

K 

FI 

F2 

O 

A 

O 
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Diodo 



50 

0 

0 

K 

FI 

F2 

O 

O 

A 

o 

11 Diodo 

UBF15 

27 

15 

A 

FI 

F2 

O 

O 

A 

A 

K 

0 

Diodo 



15 

0 

FI 

F2 

A 

0 

O 

O 

K 

0 

1 Diodo 



30 

0 

FI 

F2 

O 

A 

O 

O 

K 

0 

’entodn 

UBF 80 

20 

85 

0 

0 

K 

FI 

F2 

O 

A 

C 

0 

Diodo R 



85 

0 

0 

K 

FI 

F2 

O 

O 

A 

0 

1 Diodo 



20 

“k 

A 

K 

FI 

F2 

A 

O 

O 

A 

Pentodo 


Il 


40 








































































































































UL 44 

45 

18 

FI 

0 

0 

A 

A 

A 

K 

F2 

o 

A capp. 

UL 84 

45 

14 

0 

A 

K 

FI 

F2 

0 

A 

O 

A 


UM4 

12,6 

24 

FI 

0 

A 

0 

A 

A 

K 

F2 

O 


!X5 

12,5 

20 

0 

FI 

A 

A 

A 

A 

F2 

K 

0 



19 

23 

A 

K 

O 

FI 

F2 

O 

A 

O 

O 


UM 84 

12 


A 

0 

K 

FI 

F2 

0 

O 

O 

A 


UM 85 

19 

30 

A 

0 

K 

FI 

F2 

0 

O 

O 

A 


UQ 80 

12,6 

20 

A 

A 

K 

FI 

F2 

A 

A 

K 

A 


UY 1 N 

50 

25 

FI 

0 

A 

0 

0 

0 

K 

F2 

O 


UY 3 

50 

25 

FI 

0 

A 

0 

0 

0 

K 

F2 

O 


UY 2] 

50 

25 

Fi 

A 

0 

0 

0 

O 

l< 

F2 

O 


UY 41 

30 

18 

FI 

A 

0 

0 

0 

O 

K 

F2 

0 


UY 82 

55 

16 

0 

0 

K 

FI 

F2 

O 

O 

O 

A 


UY 85 

35 

16 

0 

0 

K 

FI 

F2 

O 

O 

O 

A 


WE 12 

6,3 

25 

0 

FI 

F2 

K 

A 

A 

A 

A 

O 


WE 13 

6,3 

18 

0 

FI 

F2 

K 

A 

O 

O 

A 

O 

Triodo 


. 

1.8 

0 

FI 

F2 

K 

O 

A 

A 

O 

A 

Pentodo 

WE 14 

6,3 

13 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

A 

A 

0 


WE 15 

6,3 

15 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

A 

A 

O 


WE 16 

6,3 

20 

0 

FI 

F2 

K 

A 

O 

A 

A 

A 


WE 17 

6,3 

25 

0 

FI 

F2 

K 

A 

O 

A 

A 

A 


WE 18 

6,3 

20 

0 

FI 

F2 

K 

A 

A 

A 

A 

O 


WE 19 

6,3 

35 

0 

FI 

F2 

l< 

A 

O 

O 

O 

O 

1 Diodo R. 



35 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

O 

O 

O 

11 Diodo R. 



21 

0 

FI 

F2 

K 

0 

O 

A 

A 

A 

Pentodo 

WE 20 

6,3 

18 

0 

FI 

F2 

K 

A 

A 

O 

O 

O 

Triodo 



16 

0 

FI 

F2 

K 

0 

O 

A 

A 

A 

Esodo 

WE 21 
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18 

FI 

K 

A 

A 

A 

A 

F2 

O 

A 


WE 22 
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29 

FI 

K 

0 

A 

A 

O 

F2 

O 

O 

TriJoo 



14 

FI 

K 

A 

0 

0 

A 

F2 

O 

A 

Esodo 

WE 23 

4 

20 

A 

FI 

F2 

A 

K 

O 

O 

O 

A 


WE 24 

4 

20 

A 

FI 

F2 

A 

K 

O 

O 

O 

A 


WE 25 

4 

18 

A 

FI 

F2 

A 

K 

O 

O 

O 

A 


WE 26 

4 

35 

FI 

K 

A 

0 

O 

O 

Fi? 

O 

O 

Diodo R 



25 

FI 

K 

0 

0 

A 

A 

F2 

O 

A 

Tetrodo 

WE 27 

4 

14 

A 

FI 

F2 

A 

K 

O 

O 

O 

O 


WE 28 

4 

22 

A 

FI 

F2 

A 

K 

O 

O 

O 

O 


WE 29 

4 

48 

0 

FI 
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F2 

K 

O 

O 

O 

A 

Diodo R 



30 

A 

FI 

A 

F2 

K 

O 

0 

O 

O 

Triodo 

WE 30 

4 

23 

A 

FI 

F2 

A 

A 

O 
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0 

O 


WE 31 

4 

50 

A 

FI 

F2 

0 

K 

O 

o 

0 

O 

1 Diodo 



50 

0 

FI 

F2 

0 

K 

O 

o 

0 

A 

11 Diodo 


42 




























































































































TIPO 

VALVOLA 

TENS. 

FILAM 

SENS. 




S E L 
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O R 1 




NOTE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

WE 32 

4 

18 

0 

FI 

F2 

K 

A 

A 

A 

A 

A 


WE 33 

4 

18 

0 

FI 

F2 

K 

A 

0 

A 

A 

A 


WE 34 

4 

18 

0 

FI 

F2 

K 

A 

O 

A 

A 

A 


WE 35 

4 

22 

0 

FI 

F2 
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0 

A 

A 

A 

O 


WE 37 
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35 

o 

FI 

F2 

K 

A 

0 

0 

O 

0 

1 Diodo 



35 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

0 

O 

O 

Il Diodo 



23 

0 

FI 

F2 

K 

0 

O 

O 

A 

A 

Triodo 

WE 38 

4 

15 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

A 

A 

O 


WE 39 

4 

16 

A 

FI 

F2 

K 

0 

0 

0 

A 

A 


WE 40 

4 

<29 

FI 

K 

0 

A 

A 

0 

F2 

O 

O 

Triodo 



14 

FI 

K 

A 

0 

0 

A 

F2 

0 

A 

Esodo 

WE 4 1 

4 

48 

0 

FI 

F2 

K 

A 

0 

0 

0 

0 

1 Diodo R. 



48 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

0 

0 

O 

Il Diodo R. 



15 

0 

FI 

F2 

K 

0 

0 

A 

A 

A 

Pentodo 

WE 42 
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12 

0 

FI 

F2 

K 

O 

A 

A 

A 

O 


WE 43 

4 

29 

0 

FI 

F2 

K 

A 

A 

0 

0 

O 

Triodo 



14 

0 

FI 

F2 

K 

0 

0 

A 

A 

A 

Esodo 

WE 44 

4 

29 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

A 

0 

O 

Triodo 



14 

0 

FI 

F2 

K 

A 

0 

0 

A 

A 

Esodo 

WE 51 

4 

33 

A 

FI 

F2 

0 

0 

0 

0 

0 

O 

1 Diodo 



33 

C 

FI 

F2 

A 

0 

0 

O 

O 

O 

Il Diodo 

WE 52 

4 

20 

A 

FI 

F2 

0 

0 

0 

0 

O 

0 

1 Diodo 



20 

0 

FI 

F2 

A 

0 

0 

0 

O 

O 

I l Diodo 

WE 53 

4 

28 

0 

FI 

F2 

0 

A 

0 

O 

O 

0 

1 Diodo 



28 

0 

FI 

F2 

0 

0 

0 

0 

A 

0 

11 Diodo 

WE 54 

4 

33 

o 

FI 

F2 

0 

A 

0 

O 

O 

O 

1 Diodo 



33 

0 

FI 

F2 

0 

0 

O 

0 

A 

O 

11 Diodo 

WE 55 

4 

41 

0 

FI 

F2 

0 

A 

0 

O 

O 

O 

1 Diodo 



41 

0 

FI 

F2 

0 

0 

0 

o 

A 

0 

Il Diodo 

WE 56 

4 

44 

0 

FI 

F2 

0 

A 

O 

0 

O 

o 

1 Diodo 



41 

0 

FI 

F2 

0 

0 

0 

0 

A 

0 

11 Diodo 

1561 

4 

25 

A 

FI 

F2 

0 

O 

0 

0 

0 

o 

1 Diodo I 



25 

0 

FI 

F2 

A 

0 

0 

0 

O 

0 

Il Diodo 

1805 

4 

33 

0 

FI 

F2 

A 

0 

O 

0 

0 

0 

1 Diodo 



33 

A 

FI 

F2 

0 

O 

0 

0 

O 

0 

Il Diodo 

1832 

4 

38 

A 

FI 

F2 

0 

0 

0 

0 

O 

0 


1875 

4 

100 

0 

FI 

F2 
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0 

0 

0 

0 

A 


1876 

4 

60 

0 

FI 

F2 

0 

0 

O 

0 

A 

0 


1877 

4 

100 

0 

FI 

F2 

0 

0 

0 

0 

O 

A 


4610 

4 

32 

A 

FI 

F2 

A 

K 

0 

0 

O 

A 


4613 

4 

45 

A 

FI 

F2 

A 

0 

0 

0 

O 

0 


4614 

4 

26 

A 

FI 

F2 

A 

K 

0 

0 

O 

0 


4636 

4 

18 

A 

FI 

F2 

A 

K 

0 

0 

O 

A 


4650 

4 

38 

A 

FI 

F2 

A 

A 

0 

0 

0 

O 
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' 

SEL 

ITT 

O R 1 




NOTE 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

4652 

4 

29 

A 

FI 

F2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 Diodo 



29 

0 

FI 

F2 

A 

0 

0 

0 

0 

0 

Il Diodo 

4654 

6.3 

20 

0 

FI 

F2 

K 

A 

A 

A 

0 

A 


4657 • 

4 

35 

A 

FI 

F2 

A 

K 

0 

0 

0 

0 


4673 

4 

18 

0 

FI 

F2 

K 

A 

0 

A 

A 

A 


4682 

4 

25 

0 

FI 

F2 

K 

0 

0 

A 

A 

A 


4683 

4 


FI 

0 

A 

0 

A 

0 

0 

F2 

0 


4684 

4 

25 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

A 

A 

0 


4686 

4 


FI 

0 

A 

0 

0 

A 

K 

F2 

0 


4688 

4 

29 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

A 

A 

O 


4689 

6.3 

29 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

A 

A 

O 


4689 K 

6,3 


0 

FI 

A 

A 

A 

0 

F2 

K 

O 


4689 P 

6,3 


FI 

0 

A 

A 

A 

0 

K 

F2 

O 


4690 

4 

25 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

0 

0 

A 


4694 

6,3 

25 

0 , 

FI 

F2 

K 

0 

A 

A 

A 

O 


4699 N 

6.3 

12 

0 

FI 

F2 

K 

0 

A 

A 

A 

O 


18.040 

20 

17 

FI 

A 

A 

A 

0 

A 

K 

F2 

O 


18.042 

20 

13 

A 

A 

K 

FI 

F2 

A 

0 

0 

A 


18.043 

6.3 

21 

A 

A 

K 

FI 

F2 

A 

0 

O 

A 
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